Wykaz elementdw do PFL-»20 1 PFL-21 



Wzmacniaoz wej^&oiowy 



Oznaozeaie 


Dane teohnlozne 


Jwagi 


^ 1 


2 




P1 


REZYSTOR MI.T-0,25 - 2 kOm,'’+5J6/-A-435 




R2 


MLT-0,25 - 47 Om /+5%/-A-435 




R5-R4 


” MLT-0,25 - 220 Om/+5?6/-A-435 




R5 


” MM?-0,25.- 2,4 kOm/+55S/-A~435 




R6 


” MLT-0,25 - 1,5 kOui/+5JS/-A-435 




R7 


POTENCJOMSTR PD 304 2,5 kOm A 




R8-R9 


REZYSTOR MLT-0,25 - 4,7 kOm/i5%/-A-435 




R10 


•* MLT-0,25 - 510 Om /+5%/-A-435 




R11-R12 


" MLT-0,25 - A, 7 k0ra/+5^/-A-435 




I R13 


POTENCJOMSTR PD 304 2,5 kOm A 




R14 


REZYSTOR MLT-0,25 ^1,5 kOm /i5^/-A-435 




R15 


” MLT-0,25 - 2,4 kOm/+5%/-A-435 ‘ 




R16-R17 


•• MLT-0,25 - 7,5 kOm/+5%/~A-435 




R18=R19 


" MLT-0,25 - 9.1 kOm'/+5%/-«|-435 




R20-R21 


’’ MLT-0,25 - 1,2 kOm/i5%/-A-435 




R22 


" MLT-0,25 - 51 kOm/+5%/-A-435 




R23 


’• MLT-0,25 - 1,8 kOm/+5iS/-A-435 




R24 


MLT-0,25 - 750 Om /+55S/-A-435 




R25 


’• MLT-0,25 -1,8 kOm /+55S/-A-455 




; R26 


” MLT-0,25 - 51 kOm' /+5%/-A-435 




R27-R28 


" MLT-0,25 - 6,8 kOm /+55S/-A-455 




R29-R31 


” MLT-0,25 - 100 kOm/^%/-A-435 




R32 


" MLT-0,25 - 2 kOm /+5JS/-A-435 




R53 


" MLT-0,25 - 1 kOm/+5?5_-A-435 




I R34 


MLT-0,5 - 910 kOm/+5%/-A-435 




R35-R36 


POTEKGJOMETR PA “ 2-6 W" 10 kOm A40,25W 20 P-! 




R57 


REZYSTOR MLT-0,25 - 1 kOm /+5%/-A-435 




R58 


” MLT-0,25 -100 kOm /+5%/-A-435 




R39-R40 


" MLT-0,5 - 910 kOm 7 ^ 3%/~^^35 




R41 


•’ MLT-0,25 - 300 Om /+5^/-A-435 




R42 


” MLT-0,25 - 9,1 kOm/+5%/-A-435 




R43 


’’ MLT-0,25 - 1,2 kOmA5^/-A-435 




R44 


MLT-0,25 > 510 Om A5%/-A-435 







R45 

R46 

R47 

R48 

R49 

R50 

R51 

R52 

R53 

R 54 

R55 

G1 

C2-C4 

C5-C6 

C7 

08 

C9-C10 

C11 

C12-C13 

014 

CI 5 

016 

CI7-CI8 

CI 9 

C 20 -G 22 

023 

024 

025 

026 



REZYSTOR MLOJ-0,25 
ML'T-0,25 
MtT- 0,25 
M£T-0,25 
MtT- 0,25 
JET- 0 , 25 
MLT- 0,25 
Mti'-0,25 
JILT- 0,25 
JILT-0,25 
JILT-0,25 



ft 



tt 



ft 



ft 



tt 



tt 



tl 



ft 



fl 



51 Om /+5%/-A-435 
390 Om /+552/-A-435 
300 Om/+5%/-A-435 
51 Om /+55t/-A-435 
1,2 kOm /+59£/-.A-435 

1 kOm /+5^/-A-435 
'10 kOm /+5%/-A-435 

2 kCm /+5%/-A-435 , 
100 kOm /+5%/-A-435 
51 Om /+5%/-A-435 

2 kOm A5^/-A-435 



KONDENSATOR KPPf-IIP-16x16-r-100000-/-20/+50/- 

-25-778 

ELEKTHOLIT. EEJI 50 ;uF/15y-666 
KPPf-IIP-16x16-r-100C00-A20//+50/- 

- 25-778 

ELEKTROLIT ,KEJI 50 ;uP/1 5V-666 

OPf -IIP-1 6x1 6-r-1 OOOOO-/-2O/+5O/- 
-25-778 

ELEKTROLIT. ETO-2 1000 ^P 6V 10^ B 

KGR-lB-N47“3x8-r-20-5-25C-656 

MKSE-0,11 4,7 yaP +20% 250V- 

KCR-IB-N47-5x8-r-20-5“250-656 

ELEKTROLIT. KEJI 5O ^/25V-666 

” KEM 50 /UP/15V-666 

KPPf-IIP-16x16-r-100000-/-20/+50/- 
-25-778 

ELEKTROLIT. ETO-2 1000 yuP 6V 10% B 

KPPf -IIP-1 6x1 6-r-1 OOOOO-/-2O/+5O/- 
- 25-778 

MKSE-0 11 0,22 /jP +20% 250V- 

KCR-IB-N47-5x8-r-20-5-250-656 

JIKSE-0 11 0,22 ;uP +20% 250V- 

KPPf -IIP-1 6x1 6-r-l OOOOO-/-2O/+5O/- 
-25-778 



tt 



ft 



It 



tt 



tt 



If 



tt 



If 



ft 



ft 



tt 



tt 



tt 



tt 



tt 



D1-D2 

D3-D8 



blODA 



BZP11C4V7 

BAY55 



ft 



2 



T1-T2 


TRANZYSTOR BFP520 


T3 


It 


2N3251 


T4-T10 


M 


3PP520 


T11 


n 


2N325I 


T12 


It 


BPP52O 


®13 


ti 


2N2369 


T14 


It 


2N918 


TI5 


ft 


2N525I 


T16 


ft 


2N2369 


IC1-IC2 


UKMD 


SCALONY SN7400N 
lub SFC 400E 


IC3 


tf 


*’ SN7413K 

lub SFC413E 


P1-P2 


PRZEiACZNIK 


P3 






?4<> 


ft 


tf 



TEXAS 
SESCOSEU 
TEXAS 
SESGOSEM 
nr iys.D-4 5^2-222 

" ' D-4542-221 

•t D-4542-222 



Wykaz elementow do PFL-20, PPL-21 
ZASILACZ 



Oznaczenie 



Dane techniczne 



1 



R1 


REZYSTOR 


MLT-0, 25-200 Gni/+5%/-A-435 


R2 


*» 


MIfl?-0, 25-470 Om/i5^/-A-435 


R5-R4 


POTENCJOMETR PD-304-5C0 0tn/+205S/-A 


R5 


REZYSTOR 


MLT-0,25-2,2 kOm/+5%/-A-435 


R6-R9 


If 


MnE-0,25-1 kOm/i5%/-A-A35 


R10-R11 


If 


MBT-0,5-1 kCm/+_5%/-A-435 


R12-R15 


11 


MLT-2-35 Ota/+5%/-A-435 


R14 


11 


MLT-0, 25-56 Om/+5%/-A-435 


R15 




MMJ-0, 25-620 Om/+5f^/-A-435 


R16 


11 


MLT-0, 25-200 kOm/+5%/-A -455 


C1-C5 


KONDENSATOR ELEKTROLIT. KED 1000 ^/50V 


C4 


ft 


KED 2 X 1000 ^A 25y 


C5-C6 


If 


• KEM 100 >iF/25V 


C7-C8 


11 


KED 2 X 47 ^iF/350V 


C9 


It 


KFPf-IlF-l6x16- 

-r-68000-/-20/50/-25-778 


D1-D2 


DIODA 


EYP680-100R 


D3-D6 


ft 


BYP 660-1 OOR 


D7-D8 


If 


BYP 680-1 OOR 


D9-D10 


11 


BYP66O-5OOR 


D11 


If 


BZP20C6V2 


D12 


If 


BZP1105V1 


T1-T2 


TRANZYSTOR BUY? 54 


0?5 


11 


BSY 34 


T4 


If 


BFP 520 


T5 


ft 


BSX87 


T6 


If 


BWP 520 


Tr 1 


TRANSFORMTOR E-62060 


B 1 


BEZPIECZNIK TOFIKOWy BTr-20/5 0,8A 



Jwagi 



wyk.wl 





,2 

BSZPIECZNIK TOPIKOWY BTr - 20/5 1 A 

•' ” BTr - 20/5 1,6 A 

NEONOWKA MGL 110 O.S.o.W 

PRZELiCZNIK SEGMENTOWY D-4542-217 



Wykaz eleoieatow do PFL - 21 
Licznik DL-25-7 



Oznaczenie Dane technic zne U?/agi 

1 2 . 

R1-R11 REZYSTOR MLT-0, 25-47 kOm/+5J£/-A-435 



C1-C3 

IC1 

IC2-IC7 

ICS-IC14 

IC15-IC21 



KONDENSATOR KFP f -I IP-1 6x1 6-r-68000-/ 
- 20/+50/-25-778 



UKIAD SCALONY SN749ON-SI TEXAS 

SN749ON TEXAS 

lub SPC49OE SESCOSEM 

*’ SN7475N TEXAS 

lub SPC475E SESCOSEM 

" SN744IAN TEXAS 

lub SPC441BB SESCOSEM 



VI -V7 JARZENIOWY WSKA^NIK CYPROWY LC53I MAX.WYS. 

49,5 nim 






Wykaz elementdw do PFL-21 



Plyta giowna 



Ozna- 

czenie 


m 

Dane techniczne 


1 


2 


R1 


RSZYSTOR 


MLT-0,25 




1,2 kOm/+5%/-A-435 


R2-R3 


M 


MM-0,25 


- 


12 kOm/+5^/.*A-435 


R4 


ft 


MlT-0,25 


- 


470 Ora /+5%/r^“^35 


R5 




MI/D-0,25 


- 


100 Om/+5fc/-A-435 


R6 


tt 


MLT-0,25 


- 


l2kOm/+5%/-A-435 


R7 


tt 


MLT-0,25 


- ■ 


560 Om/+5%/-A-435 


R8 


ft 


MLT-0,25 


- 


2 kOm /i5%/-A-435 


R9-R10 


ft 


MLT-0,25 


- 


1 kOm/+5%/”A-455 


R11 


tf 


MLT-0,25 


- 


150 Om/+5%/-A-435 


R12-R14 


tt 


MI/D-0,25 


- 


100 Om/+5%y-A-435 


R15 


ft 


MLT-0,25 




2 kOm/+5%/-A-435 


R16 


tf 


MLT-0,25 


- 


13 kOm/+5%/”A-435 


R17 


tt 


MLT-0,25 


- 


200 Om/+5%/-A-435 


R18 


ft 


MLT-0,25 


- 


1 kOm/+5%/-A-435 


R19 


tt 


MLT-0,25 


- 


2 kOm/+59S/-A-435 


R20 


ft 


Mi/D -0,25 


- 


1 kOm/+5%/-A-435 


R21 




V 






R22-R23 


REZYSTOR 


MLT-0,25 


- 


470 Om/+5%/-A-435 


R24 


ft 


MLT-0,25 


- 


560 Om/+5%/-A-435 


R25 


ft 


MLT-0,25 


- 


200 Ora/+55?/-A-435 


R26 


ft 


MLT-0,25 




2 kOm/+5%/-A-435 


R27 


ft 


Mi/D-0,25 


- 


51 kOm/+59^/-A-435 


R28 . 


POTENCJOMETR PA-26W 4,7 MOm A10,25W o§ i 


R29 


REZYSTOR 


MLT-0,25 


- 


2 kOm/+5%/-A-435 


R30 


tt 


MLT-0,25 




6,2 kOm/+5%/“A-#35 


R3I 


ft 


MLT-0,25 


- 


2 kOm/+5%/"A-435 


R32 


ft 


MLT-0,25 


- 


470 Om/+5%/-A-435 


R33 




MLT-0,25 


- 


6,2 kOm/+5%/-A-435 


R34 


tt 


MLT-0,25 


- 


12 kOm/+5^/-A-435 


R35 


tt 


MLD-0,25 


- 


1,5 kOci/+5%/-A-435 




1 




2 


R36 


i 

REZYSTOR 


MLT-0,25 ~ 1 kOGi/+5%/-A-435 


R37 i 


I tf 


MLT-0,25 - 2 kOm/+5%/-A-435 


OO 


I U 

I 


MM!-0,25 - 5,1 kCm/+5fc/-A-435 


R40 I 


ft 


MLO)-0,25 - 2 kOa/+5:^/-A-435 


R41 


tt 


MM'-0 , 25 - 100 Otn/+ 5%/ -A -435 


R42 


u 


MLO)-0,25 - 150 Cm/+5%/-A-435 


R43 


ft 


MLT-0,25 “ 2 k0m/+5%/-A-435 


R45 


I f» 

j. 


MLT-0,25 - 220 Cte/+5%/-A-435 


R46 


ft 


MLT-0,25 - 100 0m/+5%/-A-435 


R47-R48 


i 

tt 


MLT-0,25 - 680 Om/+5%/-A-435 


R49-R50 


tt 


M?jT- 0,25 “ 6,8 kO:n/+5%/“A-435 


R51 




MLT-0,25 - 5,1 kOtn/+5%/-A-435 


R52-R53 


tt 


MLT-0,25 - 53 kOm/+5%/-A-435 


R54 


tf 


MLT-0,25 “5,1 kOm/+5%/-A-455 


R55, 


It 


MLT-0,25 - 100 Cm/+5%/“A-535 


R56-R57 


tt 


MLT-0,25 - ^7 kOm/+5%/-A-435 


R58 


ft 


MI/T-0,25 - 2 kOm/+5%/-A-435 


C1 


KONDENSATOR KFPf-IIP-l6xl6-r-68000/-2C/+50/- 

=•25-778 


C2 


ft 


KSO-1 25OV - W 120 pP + 5% 


C3 




KSO-1 25OV - W 200 pP + 5% 


C4 




KSO-1 25OV - W 200 pP + 5% 


C5 


tf 


KSO-1 25OV - W 750 pP + 3% 


C6-C8 




KPPf -I IP-1 6x1 6-r-6S000-/-20/-i- 50/- 
- 25-778 


C9 


tf 


KSO-1 25OV - W 750 pP+5% 


C10 


ft 


KCR-IB-N47-3x8-r-20-5-250-656 


C11 


tf 


MKSE-011, 0,22 uP + 20 % 25OV - 


C13-C14 


tt 


KCR -IB-N750-3x8-r-39-1 0-350-656 


CI5 


If 


MKSE-011 4,7 JuP + 20fe 250V- 


CI6-CI7 


If 


KSO-1 25OV,- W 51 pP + 5% 


C18 


ft 


KCR -IB-N750-3x8-r-39-1 0-350-656 


CI9 




KFPf-IIF-16x16-r~68000-/-20/■^50/- 
- 25-778 




3 



C20-C21 KONDENSATOR KPPf-IIE-12xl2-r-4700G-/-20/+50/- 

-25-778 

C22 " ELEKTR0LIT£ -uSM 50 /uE/15V-666 

C23 ” KFP£-IIP-16xl6-r-68000-/-20/+ 

+50/-25-778 



C24-C26 



KPPf -IlP-1 6x1 6-r-1 00000/ -20/+ 
+50/- 25-778 

KFP f -I IP-1 6x1 6-r-68000-/-20/+ 
+50/-25-778 



CEWKA INDUKCyJNA E-72345 
” " E-72346 



wyk.wl 



D1-D16 DIODA BAY 55 



T1-T6 TRANZYSTOR BSXP87 
T7 *’ BFP520 

T8-T9 ” BSXP87 

IC1-IC8 UKLAD S CALORY SK7490N 

lub SFC490E 

109 " " SN7400N 

lub SPC400E 

IC10 " ” SN7441AN 

lub SPC441BE 

IC11-IC •’ " SN7472N 

lub SPC472E 

I Cl 3 " " SN7400N 

lub SFC400E 

IC14- " ” SN74H00N 

lub SFC400HB 



IC11-IC 

12 

IC13 



IC14- 

IC-15 



TEXAS 

SBSCOSEM 

TEXAS 

SESCOSBM 



TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS 

SESCOSEM 

TEXAS • 
SESCOSEM 



PRZEL4CZNIK SEGMENTOWY D-4542-21 9 
•• ’• D-4542-21 8 

” WIELOPOZyc.IRYS 4543-154 

" ” IRYS 4543 - 15 ^ 



1 


' ^ ^ ^ ^ 2 ~ — 1 


3 


P5 


1 

1 PRZEi4CZNIK SEGMEETOWY D-4542-220 




P6 


" WIELOPOZYCs IRYS 4543-154 


dzwignia 
w kolorze 






czarbym 


V1-V6 


NEONOWKA MGL 110 o.S.o.W. 






WYSOKOSTABILEY GENERATOR K%’ARCOWY 






GWM-5-1 


OMIG 




/dla wyk. 1 cz^stosciomierza/ 
lub GENERATOR KWARCOWY Z KOMPENSACJ^ 
TEMPEHATURY typ GKKT/E /dla wyk. 2 
cz^stosciomierza/ 


OMIG 




Bniazdo ZP1Z 



BATOR KUMRCmy 

^tnPBNSACJ/^ T£MPERATURY 

TYP SKKT/£ ^ 
^tosoAjang (Ua mfk.2 zamiax 




Poluczenia 

ml^dzypanelowe 

Schemot montcizDiMy 



W-5843-- 





2Hmi -T15 
BFPm^TIJZ, 
T4*1Uk TiZ 

zumi Ts,rn . 

2HZ39B 




Nzmacniacze h/ej$cioM 

iyp PFC-21 

Schemat tdeowg . 



PRr^ 

PFL-H 



































^ysoxosTAflittfy 

SENERATOR 

Ki^ARCO^r/^ 

TYP sm-s-f 



^^4CZA hsUJCARKl 

»8i€f'lHAlS2CZKMUt3mMBfB4 S4 Mi 



^ ^ nm 

3 e 



CZAS OBCZYW 




MYJSai 
MzmcA 
z£m mHz 



wiioi 

STERQMAmA BRAMXP 



sTEwmmA 

SB 




. mSOE 

PAM/^c czEsmuwkn 

m\czm m^czoNA kzopcmcH : 

STEROmMEEkAMA 

WEm E£MN. 



PANEL 

wzmacmaczy 

NEJSCmYCH 
Tip PfC-2i 



KASONANIE NEJSCIE A NEJSCIE B NEJSUE C 






CZESTOTL ! hi 0 S d 



SN7490N lab SFC49DE lC{-fC8 
SN 7400 H Lab SEC400E tC9, 105 
SN 744LAN tub SFC44m 1C 10 
SN 7472 N hb SFC472E WH-ICiZ 
SH 74H00N kb SFC4O0HE ICM-fCiS 



BSXPS7 - mrs,rs,T 3 

BFP52B-T7 ^ 



N Z 0 R C 0 U E 



BAY 55 -Bii-DfB 



/ (z zastosoHani&p ^raim typ 
vtyk.Z (z zaaftKonanwm generafora typ BKKTj^ 



ZOPAN ^^^^^^^^kmierz-czasotnierz ryp-.PFL-Zf 

Vi A R s z AYi A Schemot ideoHU m-^5-54B 



afrouy 

Schemed ideony 




























Id SN7490N-S^ iCd^fCM SN7475NLub SFC415E SN744UNLubSFC44m 

ICZ-fIC? SN7490NlubSFC49QE 




kropHa-znak miejsca dziesiefnago 



ZOPAN Ucznik DL-25-7 ngy-PFL-Zi 

WARSZA ^V/^ Schemat ideony 



















m4et£ msi/74en/ 
ri~3sxpar 

B 
C 






